
 

 
 

 

CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM TRA TỐC ĐỘ MÁU LẮNG 

 

SỰ XÁC NHẬN VỀ ĐẶC TÍNH CỦA MẪU VÀ NGÀY NHẬN MẪU 

Xác nhận đúng số lượng mẫu trong hộp và tình trạng mẫu đúng như trình bày trong phần đặc tính của mẫu 

ở phía dưới. Các lọ mẫu còn nguyên vẹn không bị hư hỏng hay có dấu hiệu bị hư hỏng. 

LƯU Ý QUAN TRỌNG 

Mẫu ngoại kiểm tốc độ máu lắng này không phù hợp cho mọi loại máy. Mẫu không phù hợp với các thiết bị 

sử dụng công nghê trắc quang mao dẫn mà yêu cầu hiệu chỉnh latex ví dụ như hãng Alifax. 

Nếu như lọ đựng mẫu không phù hợp với máy xét nghiệm của phòng lab thì chuyển toàn bộ mẫu qua lọ 

đựng mẫu sử dụng cho máy. 

 

CÁC ĐẶC TÍNH 

12 mẫu trong 1 chu kỳ sẽ được cấp theo từng lần 2 mẫu.  Một năm 4 lần. 

Hộp chứa 2 mẫu. Mỗi ống mẫu chứa 4.5 ml mẫu ở dạng lỏng. Mẫu chỉ sử dụng trong chuẩn đoán in vitro và 

có thành phần từ huyền phù hồng cầu máu động vật có vú. Mỗi lọ mẫu được đánh số thứ tự phân tích 

 

CHUẨN BỊ MẪU 

 

1. Để ống mẫu ra ngoài ở nhiệt độ phòng trong 15 phút. 

2. Lăn chai mẫu giữa 2 lòng bàn tay trong 30-60 giây theo chiều ngang, thỉnh thoảng đảo chiều ống. 

Không được lắc bằng máy hoặc lắc mạnh bằng tay. 

3. Thực hiện động tác lắc đến khi hồng cầu phân tán hoàn toàn. 

4. Đảo lọ mẫu bằng tay 8-10 lần ngay trước khi phân tích. 

5. Phân tích mẫu ngay sau khi lăc đều mẫu 

6. Đối với phương pháp phân tích mẫu tự động, không được loại bỏ chất pha loãng trong bình chứa 

xét nghiệm trước khi phân tích mẫu. 

7. Đối với phương pháp phân tích mẫu thủ công, pha loãng mẫu giống như pha loãng mẫu bệnh nhân 

8. Sau khi hút mẫu xong, lấy ống mẫu ra khỏi máy và đưa vào tủ lạnh ngay. Mẫu phải được đưa vào 

tủ lạnh trong vòng 30 phút sau khi sử dụng. Mẫu phải được phân tích giống với mẫu bệnh nhân. 

 

ĐỘ BỀN MẪU 

 

Mẫu nên được bảo quản thẳng đứng và bền trong 2 ngày ở +2 đến +8
0
C sau khi mở nắp và xử lý đúng như 

hướng dẫn trên. Không được để đông hoặc quá nhiệt độ quy định. Sau khi mở nắp mẫu phải được phân 

tích trong 2 ngày. 

 

ĐỘ AN TOÀN 

Có khả năng độc hại về sinh học. Không được nuốt. Thành phần có nguồn gốc từ người không được sử 

dụng để sản xuất mẫu. Mẫu có thành phần từ động vật nên có khả năng truyền nhiễm bệnh. Do vậy khi xử 

lý mẫu cần tuân thủ các quy định như xử lý mẫu bệnh nhân. Mang đồ bảo hộ khi xử lý mẫu. 

 

Chỉ dùng cho phân tích trong ống nghiệm. 
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